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Liste der Abkürzungen 
 

AUChyper      Fläche oberhalb des Glukose Zielbereiches  
                   (3,9-8,9 mmol/l, [70-160 mg/dl])  
 

AUChypo       Fläche unterhalb des Glukose Zielbereiches  
                   (3,9-8,9 mmol/l, [70-160 mg/dl])  
 

BG               Blutglukose Konzentration 
 

BMI            Body Mass Index  
 

BE               Broteinheiten 
 

CGM            Continuous Glucose Monitoring 
 

CSII            Continuous Subcutane Insulin Infusion 
 

CONGA       Continuous Overall Net Glycemic Action 
 

DD              Diabetesdauer 
 

GRADE        Glycemic Risk Assessment Diabetes Equation  
 

HBGI           High Blood Glucose Index 
 

Hyper          Bereich der Hyperglykämie (BG>8,9 mmol/l [160 mg/dl]) 
 

Hypo           Bereich der Hypoglykämie (BG<3,9 mmol/l [70 mg/dl]) 
 

IDK             Institut für Diabetes “Gerhardt Katsch” Karlsburg 
 

IE                Insulin Einheiten 
 

IEbasal           basal verabfolgte Insulin Einheiten  
 

IEbolus          prandial verabfolgte Insulin Einheiten  
 

IEΣ               Insulintagesbedarf  
 

KADIS®       Karlsburger Diabetes Management System  
 

LBGI           Low Blood Glucose Index  
 

MAGE          Mean Amplitude of Glucose Excursion 
 

MBG            Mittlere Blood Glucose Konzentration 
 

MODD         Mean of Daily Differences 
 

p                 Level of statistical significance  
 

Range         Max/Min Difference of Glucose Excursion  
               

SD               Standard Deviation 
 

%ZB           prozentualer Anteil der Glukosetagesprofile im Zielbereich 
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Hintergrund 
 

Um die zweifelsfrei nachgewiesenen Vorteile einer CSII-Therapie in der 

Betreuungspraxis auch tatsächlich wirksam werden zu lassen, bedarf es 

insbesondere einer subtilen Einstellung der Basalrate, die den 

mahlzeitenunabhängigen Insulinbedarf eines Patienten sicherstellt. Da die 

Insulinansprechbarkeit eines Patienten aber tageszeitlichen Schwan-

kungen unterliegt, die individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt sein 

können, müssen die Basalraten an die jeweiligen Erfordernisse eines jeden 

Patienten personalisiert angepasst werden. Das erfordert in der Regel eine 

ausgeprägte Kompetenz und Erfahrung der behandelnden Ärzte bei der 

Einstellung eines Patienten auf eine CSII. Zudem ist es in der Regel 

erforderlich, im Rahmen des Einstellungsprozesses einzelne Mahlzeiten 

wegzulassen (Mahlzeiten-Auslassversuche), was sich zumeist über 

mehrere Tage hinzieht und neben dem erheblichen Aufwand zudem auch 

bei den betreffenden Patienten auf wenig Gegenliebe stößt. Mitunter 

erfolgt daher aus Zeit- und Akzeptanzgründen eine weniger subtile 

Anpassung, was sich dahingehend auswirken kann, dass die Vorzüge der 

CSII-Therapie nicht ausreichend zum Tragen kommen.     

 

Auch die zweite wichtige Option, das mahlzeitenbezogene Bolus-

Management, bedarf einer patientenspezifischen Anpassung. Hierbei ist 

von entscheidender Bedeutung, dass der Patient ausreichend Erfahrung 

darin gewinnt, wie er zu den einzelnen Mahlzeiten die für seine 

persönliche Stoffwechselsituation richtige Bolusverabfolgung ermittelt. 

Aufgrund der sehr unterschiedlichen Ernährungsmöglichkeiten und 

Nahrungsangebote lassen sich diese Erfahrungswerte während der 

vergleichsweise kurzen klinischen CSII-Einstellzeit kaum in ausrechendem 

Maße gewinnen, so dass hier häufig eine Lücke bestehen bleibt, die 

letztendlich die Erschließung der potenziell vorhandenen Vorteile einer 

CSII-Therapie erschwert und somit die Erfolgschancen mindert. 

 

Mit der Einführung der CGM-Technologie in die Diabetesbehandlung haben 

sich weitaus bessere Möglichkeiten für die Beurteilung und Beeinflussung 

von Glukosetagesprofilen ergeben. Damit ist auch die zielgerichtete 

Einstellung von Patienten auf eine CSII-Therapie erheblich erleichtert 

worden. Zweifellos erfordert aber die Interpretation von CGM-Profilen eine 

gewisse Erfahrung, da aus den gemessenen Glukosetagesprofilen nicht 

unmittelbar hervorgeht, was z.B. bei dem betreffenden Patienten 
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therapeutisch vorzugsweise getan werden muss, um zu einer verbesserten 

Glukosestoffwechselführung zu gelangen. 

 

Mit dem am Karlsburger Diabetesinstitut in mehr als 30-jähriger 

Forschungstätigkeit entwickelten, personalisierbaren Beratungsprogramm 

KADIS® steht heute ein weltweit einzigartiges System zur Verfügung, 

welches prinzipiell geeignet ist, diese komplexen Prozesse der Einstellung 

eines Patienten auf eine CSII-Therapie nachhaltig zu unterstützen (s.a. 

Anlage KADIS® Portfolio). Durch die bislang nur mittels des KADIS® 

Programms möglich gewordene Abbildbarkeit der individuellen Stoff-

wechselsituation eines einzelnen Patienten auf dem PC in Form seines so 

genannten persönlichen „Metabolischen Fingerabdrucks“ besitzt KADIS® 

derzeit national wie auch international ein Alleinstellungsmerkmal. 

 

 
Zielstellung 
 

Das Ziel der KADIS® CSII-Anwendungsbeobachtungsstudie bestand in der 

Beantwortung der Frage nach der Effektivität einer mittels KADIS® 

unterstützten Einstellung auf eine CSII-Therapie bzw. der Optimierung 

einer CSII-Therapie.  
 

Zur Beantwortung der Frage wurde primär der HbA1c-Wert vor (T=0) 

sowie 3 (T=3 Mo.) und 6 Monate (T=6 Mo.) nach Beginn der CSII- 

Therapie bestimmt und verglichen.  
 

Sekundär wurden die CGM-Profile zu Beginn sowie nach 3 und 6 Monaten 

Laufzeit der CSII-Therapie gemessen und hinsichtlich ihrer Qualität 

anhand differenter Bewertungsparameter vergleichend evaluiert. 
 

Zudem wurden die mittels KADIS® bestimmten CGM-Basalratenprofile mit 

den üblicherweise in der Diabetestherapie zur Anwendung kommenden 

Basalrateneinstellungen verglichen und bewertet. 
 

Eine Einschätzung, ob durch KADIS® eine vereinfachte Einstellung auf eine 

CSII-Therapie erreichbar war, wurde verbal durch den Studienarzt 

vorgenommen. 
 

Schließlich erfolgte die pilotartige Entwicklung einer spezifischen CSII-

Variante des Beratungsprogramms KADIS® mit interaktivem Online-access 

und deren erstmalige, prototypische Implementierung auf einem iPAD.  
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Studiendurchführung 
      

Die KADIS® CSII-Anwendungsbeobachtungsstudie wurde über den 

Zeitraum von Mai 2011 bis Oktober 2012 in der Klinik für Diabetes und 

Stoffwechselerkrankungen des Klinikums Karlsburg durchgeführt. 

Insgesamt wurden 12 Patienten in die Studie einbezogen, die zur 

Einstellung auf eine CSII-Therapie oder zu deren Optimierung an das 

Klinikum Karlsburg überwiesen worden waren. Eine Randomisierung der 

Studienpatienten fand nicht statt. 

 

Das gegenüber der ursprünglichen Fassung modifizierte Protokoll zur 

Studiendurchführung ist in Abbildung 1 zusammengefasst. Die Modifizie-

rung wurde erforderlich, da die Patienten einerseits aus allen Teilen der 

Bundesrepublik Deutschland nach Karlsburg überwiesen wurden und somit 

z.T. extrem lange Anfahrtswege hatten und andererseits innerhalb eines 

Kalenderjahres eine zweite oder dritte kassenfinanzierte Einweisung nicht 

in Betracht kam. Daher wurde das zweite und dritte CGM am jeweiligen 

Wohnort der Studienpatienten durch das einschlägig erfahrene, mobile 

Monitoring Team des Diabetes Service Centers Karlsburg vorgenommen.  

 

Der gesamte Studienablauf umfasste 3 Visiten: Visite 1 erfolgte 

grundsätzlich im Klinikum Karlsburg. Hier wurden durch das klinische 

Studienzentrum das 1. CGM durchgeführt und die für die KADIS®-basierte 

Identifikation der aktuellen Stoffwechselsituation der Studienpatienten 

(Bestimmung des persönlichen „Metabolischen Fingerabdrucks“) 

erforderliche Daten erfasst und zusammen mit den CGM-Daten an das 

Diabetes Service Center zur Auswertung und zur Generierung der 

KADIS®-basierten Vorschläge für die individuellen Basalrateneinstellungen 

und für die Bolusraten übermittelt. Die Ergebnisse wurden anschließend 

dem Studienarzt zur Unterstützung der CSII-Einstellung des jeweiligen 

Studienpatienten zugeleitet. Dem Studienarzt oblag es, ob er die 

Vorschläge, so wie sie waren zur Anwendung brachte, oder entsprechend 

seinen Erfahrungen und Kenntnissen über den jeweiligen Patienten 

modifizierte.  

 

In den Visiten 2 (3 Monate nach Visite 1) und 3 (6 Monate nach Visite 1) 

wurden am Wohnort des jeweiligen Studienpatienten erneut ein CGM 

durchgeführt sowie die HbA1c- und BMI-Werte erfasst und zur finalen 

Auswertung an das Studienzentrum in Karlsburg übermittelt.     
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Abbildung 1: Ablaufplan der KADIS® CSII-Beobachtungsstudie 
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Der prinzipielle Ablauf der KADIS®-unterstützten Ermittlung der 

individuelle Basalratenprofile ist in Abbildung 2 im Überblick dargestellt. 

Der Ablauf gliederte sich grob in 5 Bearbeitungsschritte. Im 1. 

Bearbeitungsschritt erfolgte die personalisierte Anpassung des KADIS®-

Programms an die individuelle Stoffwechselsituation des jeweiligen 

Studienpatienten durch Bestimmung seines persönlichen „Metabolischen 

Fingerabdrucks“. Der 2. Bearbeitungsschritt umfasste die KADIS®-basierte 

Simulation des Wechsels von der Injektionstherapie auf eine CSII, wobei 

hier insbesondere mittels KADIS® ein individualspezifischer 

„Insulinpumpenfaktor“ („IP-Faktor“) mitbestimmt wurde, der die 

unterschiedliche Insulinwirkkinetik zwischen einer Insulin-Bolusinjektion 

und einer kontinuierlichen Insulininfusion berücksichtigte. Im 3. Bear-

beitungsschritt wurde nunmehr unter simulierten Weglassens aller 

Nahrungsaufnahmen dasjenige individualspezifische Basalratenprofil 

simulativ ermittelt, welches in der Lage ist, das Glukosetagesprofil dieses 

Patienten vollständig in den Zielbereich zu führen. Der 4. Bearbeitungs-

schritt umfasste schließlich die simulative Wiederhinzunahme der Mahl-

zeiten und deren Kompensation mittels individuell angepasster 

Bolusinjektionen, wobei hier insbesondere die mittels KADIS® bestimmten 

tageszeitlichen Veränderungen der individualspezifischen Insulinsen-

sitivität Berücksichtigung fanden. Im 5. und letzten Bearbeitungsschritt 

wurden dann anhand des „Renner-Schemas“ für die gleichen Patienten 

retrospektiv diejenigen Basalratenprofile ermittelt, die theoretisch üblicher 

Weise ohne KADIS®-gestützte Beratung zur Anwendung gekommen wären 

und mit denen aus der KADIS®-basierten Simulationsstrategie 

resultierenden hinsichtlich der ermittelten Basalratentagesdosierungen 

und der Basalratenprofile verglichen.   
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1. Ausgangslage mit KADIS®-basierter Bestimmung des personalisierten „Metabolischen 

Fingerabdrucks“ 

 
 

 

2. Ausgangslage, wobei die Injektionstherapie mittels KADIS®-basierter Simulationsstrategie in 

eine CSII-Therapie überführt wurde 

        26 IE 
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3. Mittels interaktiver KADIS® Simulation unter Weglassen der Mahlzeiten ermitteltes 

individuelles Basalratenprofil 

     27 IE 
 

4. KADIS®-gestützt ermittelte finale Empfehlung zur individuellen CSII-Einstellung (Basalratenprofil + 

Mahlzeiten bezogene Bolusinjektionen)  

 



Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg 

KADIS® CSII                                                               November 2012 12 

5. Vergleich der Basalratenprofile, die traditionell mittels des „Renner-Schemas“ oder mittels  

KADIS®-gestützter Simulationsstrategie bestimmt wurden 

 
Traditionell („Renner-Schema“) 

 
 KADIS®-basierte 

Simulationsstrategie 

 

 

 
26 IE  27 IE 

 
Abbildung 2:   Beispielhafte Darstellung der KADIS®-unterstützten 

Bestimmung  der individuellen Basal- und Bolusraten 

eines Patienten bei Umstellung von einer Injektions- auf 
eine CSII-Therapie 
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Auswertung und Statistik 

 

Auswertungen 
 

Bestimmung der Effektivität einer KADIS®-unterstützten CSII-Einstellung 

 

Zur Evaluierung der Effektivität wurden die HbA1c-Werte, die CGM-Profile 

und der BMI am Beginn der Beobachtungstudie sowie nach 3 und 6 

Monaten Laufzeit der Beobachtung gemessen und vergleichend bewertet. 

 

Zur Bewertung der CGM-Profile fand neben den üblichen Bewertungs-

parametern, wie MBG, SD, Zeitdauer und Fläche im hyperglykämischen 

Bereich, Zeitdauer und Fläche im hypoglykämischen Bereich, HBGI, LBGI, 

Range, MAGE, GRADE und CONGA erstmalig der im IDK neu entwickelte 

Q-Score (s.a. Anlage Q-Score) im Rahmen einer klinischen Studie 

Anwendung. Im Q-Score werden die Bewertungsparameter MBG, Zeit-

dauer im hyperglykämischen Bereich, Zeitdauer im hypoglykämischen 

Bereich, Range und MODD, die zusammengenommen sowohl die 

Glykämielage als auch die Variabilität der gemessenen CGM-Profile 

beschreiben zu einem einzigen Bewertungsparameter zusammengeführt, 

quantifiziert und dann gemäß nachstehendem, objektiven Bewertungs-

schlüssel vergleichend zu Beginn sowie nach 3 und 6 Monaten 

automatisiert qualitative beurteilt: 

       

     Q-Score                                          Bewertung   

        

       >12,0               unzureichend (Glykämie zumeist außerhalb des Ziel- 

                               Bereiches [>80%], sehr hohe Glukosevariabilität) 
 

    8,5 – 12,0            schlecht (Glykämie häufig außerhalb des Ziel- 

                               Bereiches [50-80%], hohe Glukosevariabilität) 
 

    6,0 – 8,5              akzeptabel (Glykämie teilweise außerhalb des Ziel- 

                               Bereichs [30-50%], mittlere Glukosevariabilität) 
 

    4,0 – 6,0              gut (Glykämie selten außerhalb des Zielbereiches              

                               [0-30%], geringe Glukosevariabilität) 
 

       <4,0                 sehr gut (Glykämie im Zielbereich, äußerst geringe  

                               Glukosevariabilität)  
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Statistik   

 

Die statistischen Auswertungen und Ergebnisbewertungen erfolgten 

mittels des Statistical Package for the Social Sciences (Version 12.0; SPSS, 

Chicago, Ill). Ein Unterschied in den Ergebnisparametern wurde als 

signifikant angesehen, wenn der Signifikanzlevel p einen Wert von <0,05 

erreichte. 

 

 

 

Ergebnisse    

 

Charakteristik der Studienpatienten 

 

Insgesamt wurden 12 Typ-1-Diabetiker in die Beobachtungsstudie 

einbezogen (Tabelle 1). 2 Patienten waren nicht bereit oder in der Lage, 

die Beobachtungstudie gemäß Protokoll zu beenden und schieden daher 

aus der finalen Auswertung aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Charakteristik der Studienpatienten 

 

Pat.-ID Alter Geschlecht DD BMI IE/Tag HbA1c MBG 

  (Jahre] (w/m) (Jahre) (kg/m2) (IE) (%) 
mmol/l 
[mg/dl] 

              

P-970001 38 m 26 30,0 66 8,0 8,6  [155] 

P-970002 25 w 19 29,0 50 8,0 7,1  [128] 

P-970003 23 w 14 22,4 41 8,5 6,6  [119] 

P-970004 25 w 22 23,5 39 10,3 6,3  [113] 

P-970005 61 w 5 27,4 36 7,6 8,5  [153] 

P-970006 26 w 19 24,1 61 8,4 7,5  [135] 

P-970007 28 w 16 25,5 54 7,5 8,4  [151] 

P-970008 36 m 15 25,4 66 8,1 7,6  [137] 

P-970009 25 w 13 23,5 60 8,5 7,2  [129] 

P-970010 24 m 18 21,5 42 8,7 6,0  [107] 

P-970011 40 m 2 22,6 42 7,3 7,8  [140] 

P-970012 25 w 19 27,4 64 7,5 8,2  [148] 

                

N=12 31,3 8/4 15,7 25,2 51,8 8,2 7,5  [135] 

     ±11,1       ±6,7     ±2,7    ±11,4     ±0,8    ±0,9  [±16] 
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Das Durchschnittsalter der Studienpatienten betrug 31,3 Jahre, wobei der 

jüngste Studienteilnehmer 24 und der älteste Teilnehmer 61 Jahre alt 

waren. 8 Patienten waren Frauen und 4 Patienten Männer. Die mittlere 

Diabetesdauer betrug 15,7 Jahre und überstrich einen Bereich von 2 bis 

26 Jahre. Mit einem BMI von 25,2 kg/m2 lag das Körpergewicht an der 

oberen Grenze des Normbereiches. Der tägliche Insulinbedarf betrug bei 

den Studienpatienten 51,8 IE (36 bis 66 IE/Tag). Der mittlere HbA1c Wert 

lag zu Beginn der Beobachtungsstudie bei 8,2% und der MBG bei 7,5 

mmol/l [135 mg/dl].   

 

 

 

Vergleich der primären und sekundären Bewertungsparameter 

T=0 vs. T=3 Monate vs. T=6 Monate 
 

Die Evaluierung der Effektivität einer KADIS® unterstützen Einstellung auf 

eine CSII-Therapie erfolgte anhand der primären und sekundäre 

Bewertungsparameter HbA1c, MBG, Q-Score und prozentualer Anteil der 

Glykämie im Zielbereich (%ZB), die zu Beginn sowie nach 3 und 6 

Monaten der Beobachtung erhoben, ausgewertet und verglichen wurden 

(Tabelle 2). 
 

Der HbA1c-Wert war zu Beginn 8,2% und fiel nach 3 und 6 Monaten auf 

7,6% ab. Der MBG stieg zunächst nach 3 Monaten von 7,5 mmol/ [135 

mg/dl] auf 8,3 mmol/l [149 mg/dl] an und fiel dann nach 6 Monaten auf 

7,3 mmol/l [131 mg/dl] ab. 
 

Der Q-Score und der prozentuale Anteil der Glykämie hatten sich nach 3 

und 6 Monaten Laufzeit der Beobachtungstudie signifikant verbessert. Der 

Score-Wert war von 12,6 (unzureichend) zu Beginn auf 9,7 (schlecht) 

nach 3 Monaten auf 8,5 (akzeptabel) nach 6 Monaten signifikant 

abgefallen während der prozentuale Anteil der Glykämie im Zielbereich 

von 3,9-8,9 mmol/l [70-160 mg/dl] von 72,7% zu Beginn auf 74,5% nach 

3 Monaten und 86,0% nach 6 Monaten signifikant angestiegen war. 

Zudem zeigte sich, dass bei 4 der 10 Studienpatienten die Glykämie 

vollständig (100%) in den Zielbereich geführt werden konnte, während 

das zu Beginn der Studie bei keinem der Patienten der Fall war. Diese 

Ergebnisse weisen bei einer vergleichsweise sehr geringen N-Zahl von 10 

auf eine bemerkenswert deutliche Abnahme der Variabilität der Glukose- 
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tagesprofile bei einer KADIS®-unterstützten Einstellung der Studien-

patienten auf eine CSII-Therapie hin.   

 

 

Die Ergebnisse der KADIS®-basierten Ermittlung der individuellen 

Basalratenprofile und der Bolusraten im Vergleich zu den traditionell mit 

Hilfe des „Renner-Schemas“ bestimmten sowie zu den tatsächlich von den 

Patienten zur Anwendung gebrachten Profile und Raten  sind in Tabelle 3 

und Anlage „Case Records“ zusammenfassend dargestellt. Zudem sind in 

den Darstellungen in der Anlage für jeden Studienpatienten sein 

persönlicher „Metabolischer Fingerabdruck“, die individualspezifische,  

KADIS®-basierte Empfehlung zur CSII-Einstellung und die gemessenen 

CGM-Profile zu Beginn sowie nach 3 und 6 Monaten einschließlich deren 

Bewertung vergleichend dargestellt.  

 

Der im ursprünglichen Studienprotokoll angedachte Wechsel zwischen 

KADIS®-Gruppe und Vergleichsgruppe nach 3 Monaten Beobachtungszeit 

konnte aus genannten Gründen so nicht stattfinden. Um dennoch zu einer 

vergleichenden Einschätzung der mittels KADIS®-basierter Simulations-

strategie ermittelten, individualisierten Basalratenprofile zu gelangen, 

wurden retrospektiv bei den 12 Studienpatienten anhand der vorliegenden 

Ausgangsdaten diejenigen Basalratenprofile mittels des „Renner-

Schemas“ ermittelt, die üblicher Weise ohne KADIS®-unterstützte 

Beratung mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Anwendung gekommen wären. 

Anschließend wurden dann diese Basaratenprofile mit denen, die mittels 

KADIS®-basierter Simulationsstrategie bestimmt wurden sowie mit 

denjenigen, die dann tatsächlich durch jeden einzelnen Studienpatienten 

zur Anwendung gebracht wurden, verglichen (Tabelle 3). In der Anlage  

„Case Records“ sind diese Basalratenprofile für jeden der 12 Studien-

patienten vergleichend dargestellt, wobei für die anhand des „Renner-

Schemas“ ermittelten Profile und Basalinsulingesamtdosen der Begriff 

„konventionell“ und für die tatsächlich zur Anwendung gebrachten Profile 

und Basalinsulindosierungen der Begriff „Ergebnis“ gewählt wurden.    
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Tabelle 2: Vergleich der primären (HbA1c) und sekundären (Glykämie) Bewertungsparameter am Beginn der  

                  Beobachtungsstudie sowie nach 3 und 6 Monaten Laufzeit 

 

 

             

    T = 0     T = 3 Monate   T = 6 Monate 

                          

Pat.-ID HbA1c MBG Q-Score %ZB HbA1c MBG Q-Score %ZB HbA1c MBG Q-Score %ZB 

  (%) (mmol/l)[mg/dl]     (%) (mmol/l)[mg/dl]     (%) (mmol/l)[mg/dl]     

                        

P-970001 8,0 8,6  [155] 15,6 62,5 7,6 8,0  [144] 9,4 77,1 7,9 6,9  [124] 5,1 100,0 

P-970002 8,0 7,1  [128] 7,7 81,6 7,4 7,6  [137] 9,2 83,3 7,2 8,1  [146] 8,7 90,6 

P-970003 8,5 6,6  [119] 9,8 89,9 8,5 8,4  [151] 10,7 71,5 8,5 6,6  [119] 7,4 98,3 

P-970004 10,3 6,3  [113] 9,2 96,5 7,3 7,3  [131] 5,8 93,1 7,3 7,5  [135] 5,8 100,0 

P-970005 7,6 8,5  [153] 15,1 57,6 7,3 7,9  [142] 9,7 75,0 7,5 9,1  [164] 9,9 52,4 

P-970006 8,4 7,5  [135] 13,6 73,6 7,6 8,2  [148] 12,0 52,1 7,8 5,5  [99] 10,3 100,0 

P-970007 7,5 8,4  [151] 17,3 76,7 7,5 9,6  [173] 13,2 56,9 7,4 7,8  [141] 9,4 72,2 

P-970008 8,1 7,6  [137] 18,2 68,8 7,8 8,0  [143] 7,0 92,7 7,8 5,8  [105] 4,7 100,0 

P-970009 8,5 7,2  [129] 7,4 77,8 Abbruch              

P-970010 8,7 6,0  [107] 13,3 56,6 8,4 8,4  [151] 7,8 79,8 8,4 7,6  [138] 5,3 83,0 

P-970011 7,3 7,8  [140] 14,6 74,7 6,9 10,1 [181] 12,2 34,4 6,9 8,1  [146] 13,5 63,9 

P-970012 7,5 8,2  [148] 9,2 55,9 Abbruch              

                          

N=12 8,2 7,5  [135] 12,6 72,7 7,6 8,3  [149] 9,71) 74,5 7,6 7,3  [131] 8,01) 86,01) 

      ±0,8  ±0,9  [±16]     ±3,8    ±13,1     ±0,5  ±0,9  [±16]     ±2,4    ±13,8     ±0,5   ±1,1 [±20]     ±3,4    ±17,6 
1)p<0,05             
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Tabelle 3:     Vergleich der traditionell mit Hilfe des „Renner-Schemas“ und der mittels KADIS®-basierter 

Simulationsstrategie ermittelten, individuellen Basalratenprofile und Bolusinjektionen am Beginn mit 

den nach 6 Monaten Laufzeit der Beobachtungsstudie im Ergebnis tatsächlich von den 

Studienpatienten angewendeten

    tradi tionell     KADIS® Empfehlung   Er gebnis   

    T= 0     T= 0     T= 6 Mo.   

                          

Pat.-ID IEbasal IEbolus IE∑  BE IEbasal IEbolus IE∑  BE IEbasal IEbolus IE∑  BE 

  (IE) (IE) (IE) (BE) (IE) (IE) (IE) (BE) (IE) (IE) (IE) (BE) 

                        

P-970001 32,0 33,5 65,5 22,0 30,2 35,2 65,4 22,0 25,4 22,0 47,4 18,5 

P-970002 26,0 24,8 50,8 18,0 24,0 24,6 48,6 18,0 24,8 33,5 58,3 19,0 

P-970003 20,0 20,6 40,6 17,5 18,9 21,0 39,9 20,0 17,7 11,5 29,2 12,0 

P-970004 24,0 14,9 38,9 19,0 22,9 15,6 38,5 16,0 23,9 11,0 34,9 12,0 

P-970005 14,0 16,2 30,2 14,5 12,9 21,5 34,4 18,0 13,2 14,5 27,7 12,0 

P-970006 34,0 14,0 48,0 21,0 31,7 29,3 61,0 21,0 28,3 17,0 45,3 19,0 

P-970007 14,0 33,0 47,0 20,0 14,6 39,8 54,4 20,0 15,1 31,0 46,1 21,0 

P-970008 26,0 32,0 58,0 18,0 22,9 40,0 62,9 17,5 19,4 15,7 35,1 16,5 

P-970009 19,0 40,0 59,0 16,5 25,7 34,0 59,7 16,5 Abbruch      

P-970010 28,0 20,0 48,0 19,0 21,1 20,5 41,6 19,0 21,1 27,0 48,1 15,5 

P-970011 18,0 20,0 38,0 16,5 18,6 23,6 42,2 18,5 19,8 22,4 42,2 16,0 

P-970012 17,5 47,0 64,5 24,0 17,2 47,0 64,2 24,0 Abbruch      

                          

N=12 22,7 26,3 49,0 18,8 21,7 29,3 51,1 19,2 20,9 20,6 41,4 16,2 

      ±6,6      ±10,6    ±11,1     ±2,6     ±5,7       ±9,7    ±11,4     ±2,3     ±4,8       ±7,9     ±9,6     ±3,3 
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Während die KADIS®-basiert ermittelten, individuellen Basalratentages-

dosen mit einem mittleren Tagesbedarf von 21,7 IE im Vergleich mit den 

anhand des „Renner-Schemas“ bestimmten in Höhe von 22,7 IE nach 6 

Monaten näher bei den tatsächlich praktisch angewandten in Höhe von 

20,9 IE lagen, lagen die mittels KADIS® prognostizierten Bolusraten mit 

29,3 IE deutlich über den nach 6 Monaten von den Studienpatienten 

angewendeten in Höhe von 20,6 IE. Diese Aussage traf prinzipiell auch für 

die anhand des „Renner-Schemas“ ermittelten Bolusraten in Höhe von 

26,3 IE zu. Die Ursache hierfür ist in einer durch die Patienten selbst 

deutlich verringerten BE-Aufnahme (18,8 vs. 16,2 BE) mit konsekutiv 

verringerten Bolusraten während des 6-monatigen Beobachtungs-

zeitraumes zu sehen. Während sich die Vorhersage der Basalratenprofile 

sehr gut mit den erwarteten Ergebnissen in Übereinstimmung befand, 

führten die reduzierten Bolusraten auch insgesamt zu einem geringeren 

CSII-Gesamtinsulintagesbedarf in Höhe von 41,1 IE als mittels KADIS® 

(51,1 IE) bzw. anhand des „Renner-Schemas“ (49,0 IE) zu erwarten 

gewesen wäre. 

 

Die mittels KADIS® bestimmten, personalisierte Basalratenprofile waren 

insgesamt durch deutliche individualspezifische Unterschiede, sowohl in 

den Amplituden und im zeitlichen Verlauf der Profile als auch in der 

kalkulierten Insulin-Gesamtdosis gekennzeichnet (Abbildung 3). Ein derart 

deutlicher Unterschied im zeitlichen Verlauf der individuellen Basal-

ratenprofilen wäre mittels des „Renner-Schemas“ nicht zustande 

gekommen, da hierbei im wesentlichen nur die Amplituden der 

Basalratenprofile in Relation zur Gesamtbasalratentagesdosis verändert 

werden (s.a. Anlage „Case-Records“).   
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Abbildung 3: Mittels KADIS®-basierte Simulationsstrategie bestimmte,  

                      individuelle Basalratenprofile 
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Die Ergebnisse der vergleichenden Bewertung der CGM-Profile unter 

Verwendung der aus der Literatur bekannten, üblichen Bewertungs-

parameter am Beginn der Beobachtungsstudie sowie nach 3 und 6 

Monaten Laufzeit sind in Tabelle 4 zusammengefasst. In Übereinstimmung 

mit der Ergebnissen aus der Evaluierung der CGM-Profile mittels des Q-

Scores wurden hinsichtlich der Verbesserungen in der Glukosekontrolle für 

die Parameter SD, Zeit und Fläche im hypoglykämischen Bereich, LBG, 

Range, MAGE und CONGA im Ergebnis signifikant Verbesserungen 

ermittelt. Für alle anderen Bewertungsparameter einschließlich des HbA1c 

und des BMI konnten tendenzielle Verbesserungen beobachtet werden, die 

z.T. (HbA1c, MBG) aber die Signifikanzgrenze von 0,05 nur minimal 

verfehlten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 4: Vergleichende Bewertung der üblichen Ergebnisparameter zu  

                 Beginn der Beobachtungsstudie sowie nach 3 und 6 Monaten  

                 Laufzeit 

 

 

 

Parameter T=0 T=3 Mo. T=6 Mo. p 

     

MBG (mmol/l) [mg/dl] 7,5 [135] 8,3 [149] 7,3 [131] 0,065 

SD (mmol/l) [mg/dl] 2,8 [50] 2,2 [40] 1,8 [32] 0,010 

Hyper (h) 6,87 8,22 5,54 0,359 

AUChyper 19,50 17,03 12,31 0,166 

Hypo (h) 2,87 0,65 1,02 0,008 

AUChypo 2,35 0,41 0,54 0,010 

HBGI 2,51 2,59 1,94 0,166 

LBGI 1,70 0,42 0,65 0,011 

Range (mmol/l) [mg/dl] 10,5 [189] 8,6 [155] 6,9 [124] 0,006 

MAGE(mmol/h) [mg/dl/h] 1,63 [29] 1,09 [20] 0,91[16] 0,001 

GRADE 7,27 6,89 5,61 0,115 

CONGA 4,34 3,63 2,65 0,007 

     

HbA1c (%) 8,2 7,6 7,6 0,055 

BMI (kg/m
2
) 25,2 24,9 24,8 0,801 
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KADIS® CSII-Prototypversion 

 

Im Verlauf der Beobachtungsstudie wurde eine speziell auf die Anwendung 

bei einer CSII-Therapie zugeschnittene Variante des KADIS®-Programms 

entwickelt und erstmalig prototypisch auf einem iPAD erfolgreich 

implementiert (Abbildung 4). Mit diesem Ergebnis konnten im Rahmen 

dieser Beobachtungsstudie entscheidende Voraussetzung für eine 

nachfolgende Weiterentwicklung und Praxiseinführung des KADIS® CSII- 

Programms zur effizienten Unterstützung bei der Ermittlung  patienten-

zentrierter Basalratenprofile bei der Umstellung eines Patienten von einer 

Insulininjektionstherapie auf eine CSII-Therapie  geschaffen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: KADIS® CSII Prototypversion 
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Schlussfolgerungen 

 

Die mit der Durchführung der KADIS® CSII-Beobachtungsstudie erzielten 

Ergebnisse weisen aus, dass mittels des KADIS® Programms grundsätzlich 

der komplexe Prozess der individualspezifischen Anpassung der Basalraten 

und der Bolusraten einer anstehenden CSII-Therapie an die individuelle 

Stoffwechselsituation eines gegebenen Patienten effizient unterstützt 

werden kann. 
 

Die Umstellung eines Patienten auf eine CSII-Therapie bzw. die 

Optimierung einer bereits bestehenden CSII-Therapie führt unter 

Einbeziehung der KADIS®-basierten Empfehlungen zu einer signifikanten 

Verbesserung der Glukosetagesprofile sowie zu einer tendenziellen 

Verbesserung der HbA1c-Werte um ca. 0,6% innerhalb eines Zeitraumes 

von 6 Monaten. 
 

Das Risiko für das Auftreten der gefürchteten Hypoglykämien wird durch 

die KADIS®-unterstützte CSII-Therapie signifikant gesenkt. 
 

Durch den Einsatz von KADIS® können die in der diabetologischen Praxis 

heute üblichen „Mahlzeiten-Auslassversuche“ weitgehend entfallen bzw. 

auf ein unbedingt erforderliches Minimum reduziert werden. 
 

Aufgrund der geringen Zahl der Studienpatienten und der Komplexität der 

CSII-Einstellung, an welchem sowohl die behandelnden Ärzte und ihre 

Behandlungsteams, die KADIS®-basierte Beratung als auch die Patienten 

selbst ihren Anteil haben, sowie der grundsätzlich vorhandenen 

Kombination aus ärztlicher Kompetenz und Erfahrung und der KADIS®-

basierten Entscheidungsunterstützung im Behandlungsprozess, ist jedoch 

eine allgemein gültige, differenzierte Bewertung des tatsächlichen Anteils 

von KADIS® am verbesserten Outcome im Rahmen dieser Beobachtungs-

studie nur bedingt möglich.  
 

Ein über die Outcome-Bewertung hinausgehendes, wesentliches Ergebnis 

der Studie ist die Entwicklung einer spezifischen CSII-Version des KADIS® 

Programms und dessen erstmalige, prototypische Implementierung mittels 

iPAD-Technologie, womit eine entscheidende Voraussetzung für eine 

Weiterentwicklung des Programms zu einer in der alltäglichen Routine 

anwendungsfähigen KADIS® CSII-Version geschaffen worden ist. 
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P-97000001

Diabetes-Typ 1, seit 1986
Männlich, 38 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,0 %
BMI = 30,0 kg/m²
ICT: 65,5 IE/Tag

T= 0

HbA1c = 8,0 %
MBG = 8,6 mmol/l
BE: 22
Insulin: 66 IE/Tag

Q-Score: 15,6

T= 3 mo.

HbA1c = 7,6 %
MBG = 8,0 mmol/l
BE: 22
Insulin: 65 IE/Tag

Q-Score: 9,4

T= 6 mo.

HbA1c = 7,9 %
MBG = 6,9 mmol/l
BE: 18,5
Insulin: 48 IE/Tag

Q-Score: 5,1

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

P-97000002

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

00:00 03:00 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 21:00

 Basal-
Insulin

KADIS® 24,0

konventionell 26,0

Ergebnis 24,8

Diabetes-Typ 1, seit 1993
Weiblich, 25 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,0 %
BMI = 29,0 kg/m²
ICT: 50,8 IE/Tag

T= 0

HbA1c = 8,0 %
MBG = 7,1 mmol/l
BE: 18 
Insulin: 51 IE/Tag

Q-Score: 7,7

T= 3 mo.

HbA1c = 7,4%
MBG = 7,6 mmol/l
BE: 18
Insulin: 49 IE/Tag

Q-Score: 9,2

T= 6 mo.

HbA1c = 7,2%
MBG = 8,1 mmol/l
BE: 19
 Insulin: 58 IE/Tag

Q-Score: 8,7

Identifikation

Empfehlung

KADIS® Pumpen-Studie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe
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P-97000003

Diabetes-Typ 1, seit 1998
Weiblich, 23 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,5 %
BMI = 22,4 kg/m²
ICT: 40,6 IE/Tag

T= 0

HbA1c = 8,5 %
MBG = 6,6 mmol/l
BE: 17,5
 Insulin: 41 IE/Tag

Q-Score: 9,8

T= 3 mo.

HbA1c = 8,5 %
MBG = 8.4 mmol/l
BE: 20 
 Insulin: 40 IE/Tag

Q-Score: 10,7

T= 6 mo.

HbA1c = 8,4%
MBG = 5,8 mmol/l
BE: 12
Insulin: 29 IE/Tag

Q-Score: 7,4

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

Diabetes-Typ 1, seit 1990
Weiblich, 25 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 10,3 %
BMI = 23,5 kg/m²
ICT: 38,9 IE/Tag

P-97000004

T= 0

HbA1c = 10,3 %
MBG = 6,3 mmol/l
BE: 19
 Insulin: 39 IE/Tag

Q-Score: 9,2

T= 3 mo.

HbA1c = 7,3 
MBG = 7,3 mmol/l
BE: 19
 Insulin: 38 IE/Tag

Q-Score: 5,8

T= 6 mo.

HbA1c = 7,3
MBG = 7,5 mmol/l
 Insulin: 35 IE/Tag

Q-Score: 5,8

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe
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Diabetes-Typ 1, seit 2007
Weiblich, 61 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 7,6 %
BMI = 27,4 kg/m²
ICT: 30,2 IE/Tag

P-97000005

T= 0

HbA1c = 7,6 %
MBG = 8,5 mmol/l
BE: 14
 Insulin: 30 IE/Tag

Q-Score: 15,1

T= 3 mo.

HbA1c = 7,3 %
MBG = 7,9 mmol/l
BE: 18
 Insulin: 34 IE/Tag

Q-Score: 9,7

T= 6 mo.

HbA1c = 7,5 %
MBG = 9,1 mmol/l
BE: 12
 Insulin: 28 IE/Tag

Q-Score: 9,9

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

Diabetes-Typ 1, seit 1993
Weiblich, 26 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,4 %
BMI = 24,1 kg/m²
ICT: 48,0 IE/Tag

P-97000006

T= 0

HbA1c = 8,4 %
MBG = 7,5mmol/l
BE: 21
Insulin: 48 IE/Tag

Q-Score: 13,6

T= 3 mo.

HbA1c = 7,6 %
MBG = 8,2 mmol/l
BE: 21
 Insulin: 61 IE/Tag

Q-Score: 12,0

T= 6 mo.

HbA1c = 7,8 %
MBG = 5,5 mmol/l
BE: 19
Insulin: 45 IE/Tag

Q-Score: 10,3

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe
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Diabetes-Typ 1, seit 1996
Weiblich, 28 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = - %
BMI = 25,5 kg/m²
ICT: 47,0 IE/Tag

P-97000007

T= 0

HbA1c = 7,5
MBG = 8,4 mmol/l
BE: 20
Insulin: 47 IE/Tag

Q-Score:  17,3

T= 3 mo.

HbA1c = 7,5 %
MBG = 9,6 mmol/l
BE: 20
 Insulin: 54 IE/Tag

Q-Score: 13,2

T= 6 mo.

HbA1c = 7,4 %
MBG = 7,8 mmol/l
BE: 21
 Insulin: 46 IE/Tag

Q-Score: 9,4

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

Diabetes-Typ 1, seit 1997
Männlich, 36 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,1 %
BMI = 25,4 kg/m²
ICT: 58,0 IE/Tag

P-97000008

T= 0

HbA1c = 8,1 %
MBG = 7,6 mmol/l
BE: 18
 Insulin: 58 IE/Tag

Q-Score: 18,2

T= 3 mo.

HbA1c = 7,8 %
MBG = 8,0 mmol/l
BE: 18
 Insulin: 63 IE/Tag

Q-Score: 7,0

T= 6 mo.

HbA1c = 7,8 %
MBG = 5,8 mmol/l
BE: 16
 Insulin: 35 IE/Tag

Q-Score: 4,7

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 



Institut für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg 

KADIS® CSII                                                               November 2012 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbruch

Abbruch

Diabetes-Typ 1, seit 1999
Weiblich, 25 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,5 %
BMI = 23,5 kg/m²
ICT: 59,0 IE/Tag

P-97000009

T= 0

HbA1c = 8,5 %
MBG = 7,2 mmol/l
BE: 16
 Insulin: 59 IE/Tag

Q-Score: 7,4

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

Diabetes-Typ 1, seit 1994
Männlich, 24 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 8,7 %
BMI = 21,5 kg/m²
ICT: 48,0 IE/Tag

P-97000010

T= 0

HbA1c = 8,7 %
MBG = 6,0 mmol/l
BE: 19
 Insulin: 48 IE/Tag

Q-Score: 13,3

T= 3 mo.

HbA1c = 8,4 %
MBG = 8,4 mmol/l
BE: 19
 Insulin: 42 IE/Tag

Q-Score: 7,8

T= 6 mo.

HbA1c = 8,4 
MBG = 7,6 mmol/l
BE: 16
 Insulin: 48 IE/Tag

Q-Score: 5,3

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe
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Diabetes-Typ 1, seit 2010
Männlich, 40 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 7,3 %
BMI = 22,6 kg/m²
ICT: 38,0 IE/Tag

P-97000011

T= 0

HbA1c = 7,3 %
MBG = 7,8 mmol/l
BE: 16
 Insulin: 38 IE/Tag

Q-Score: 14,6

T= 3 mo.

HbA1c = 6,9 %
MBG = 10,1 mmol/l
BE: 18
 Insulin: 42 IE/Tag

Q-Score: 10,1

T= 6 mo.

HbA1c = 6,9 %
MBG = 8,1 mmol/l
BE: 16
 Insulin: 42 IE/Tag

Q-Score: 13,5

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe

 

Abbruch

Abbruch

Diabetes-Typ 1, seit 1993
Weiblich, 25 Jahre

bei Studieneintritt: 
HbA1c = 7,5 %
BMI = 27,4 kg/m²
ICT: 64,5 IE/Tag

P-97000012

T= 0

HbA1c = 7,5 %
MBG = 8,2 mmol/l
BE: 24
 Insulin: 64 IE/Tag

Q-Score: 9,2

Identifikation

Empfehlung

KADISKADIS®® PumpenPumpen--StudieStudie
„Evaluierung des Programms KADIS® zur 

Optimierung der Einstellung auf eine Insulinpumpe
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Feasibility-Einschätzung 

 
zum Gebrauch des Beratungsprogramms KADIS® bei der 

klinischen Einstellung von Patienten auf eine CSII-Therapie 
 

 

 

Bedingt durch seine hohe Komplexität erfordert die passgenaue Ein-

stellung eines Patienten auf eine CSII-Therapie einerseits viel Erfahrung 

und andererseits ausgeprägte Kompetenzen in der Diagnostik und 

Therapie des Diabetes mellitus. Dennoch ist es zuweilen schwierig bei 

einem gegebenen Patienten während seines vergleichsweise kurzen 

klinischen Aufenthalts unter Berücksichtigung aller Aspekte dieses 

komplexen Einstellungsprozesses die für diesen Patienten optimal an seine 

individuelle Stoffwechselsituation angepasste CSII-Therapie zeitnah 

aufzufinden und zur Patienten-zentrierten Anwendung zu bringen.  

 

Hier kann eine KADIS®-basierte Entscheidungsunterstützung eine wichtige 

Hilfeleistung bieten, wenn sie geeignet mit den vorhandenen 

Kompetenzen des klinischen Behandlungs-Teams kombiniert wird, wie 

unsere ersten positiven Erfahrungswerte im Rahmen dieser KADIS® CSII-

Beobachtungsstudie es deutlich werden lassen.  

 

Für eine dedizierte Beurteilung der Wirksamkeit einer KADIS®-basierten 

Beratung und Entscheidungsunterstützung bei der individualspezifischen 

Einstellung von Patienten auf eine CSII-Therapie könnten jedoch noch 

weiterführende Erfahrungssammlungen und Erkenntnisgewinne mit einem 

größeren und breiter angelegten Patienten Clientel sehr zweckmäßig sein. 

 

 

 

 

Dipl.-med. Elke Genz 

Studienarzt    
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Q-Score 
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